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Indstil badebaenkens ben, fer brugeren tager plads !
Brugeren skal siddende kunne stgtte fladt pa gulvet med sine fedder:

1. Traek benets laseclip (A) ud.

2. Treek/ skub teleskopbenet (B), indtil den
gnskede leengde nas.

3. Seet benets laseclip i igen. SORG FOR,
at alle laseclips sidder forsvarligt fast.

4. Pa YDUN 5 lases hjulene. Sgrg for, at de
ikke "peger” indunder badebaenken.

Staende ved siden af, foran eller bag badebzenken bar man ikke belaste badebankens
sidehandtag med hele sin veegt, da tipningsfare kan opsta herved.

Staende ved siden af, foran eller bag badebzenken bar man heller ikke anvende
ryglanet — hvis et rygleen er monteret — som stastatte, da tipningsfare kan opstéa herved.

A Max. belastning: 150 kg.
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Montering af ryglaan model URD | — HMI-nr. 25482 eller URD Il - HMI-nr. 63322:

1. Leeg badebaenken pa siden — fx pa en badematte.

2. Placér ryglaenet saledes, at de to huller/ slidser (C) i ryg-
lzenets tvaergaende bgijle glider ind over de to bolte
(D), som er monteret under badebaenkens saede.

3. Skru derefter ryglaenet fast med de to medfglgende handhjul.
For URD lIs vedkommende indstilles ryggen ferst i den gnskede
dybde, inden handhjulene fastskrues.
4. Rejs badebzenken op og kontrollér, at
rygleenet sidder forsvarligt.
Vedligeholdelse:

o Kontrollér jeevnligt handhjulene (ved ryglaensmontering) — efterspeend om ngdvendigt.

e Kontrollér regelmaessigt saede, laseclips, teleskopben og gummidupper for skader —
udskift om ngdvendigt. Hellere én gang for meget end én for lidt.

o Ved skratstilling ma forskydningen fra den ene side til den anden max. veere to huller
(i teleskopbenene).

¢ Hijulene pa model YDUN 5 checkes regelmaessigt og efterspeendes om ngdvendigt.
De skal holdes fri af har og snavs for at bevare maksimal kgreevne.

Badebeenken taler rengaring med almindelige (ikke-setsende) renggringsmidler.

dan-rehab a/s , Messingvej 13-15, DK-8940 Randers SV, erkleerer pa eget ansvar, at YDUN 1, 2, 3, 4, 5 og 6, som
er omfattet af denne erklaering, er i overensstemmelse med EU-Direktiv 2007/47/EC, DIN EN ISO 12182
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