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Brugsanvisning MANUEL PLUS saedepude (et 202205

Forhandler: Denne brugsanvisning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af

MANUEL PLUS szaedepuden forstar produktoplysningerne.

Kunde: Laes denne brugsanvisning omhyggeligt for at fa den optimale brug af MANUEL PLUS
seedepude. Anvend puden under vejledning fra fagprofessionelle. Opbevar denne

brugsanvisning til fremtidigt brug af MANUEL PLUS saedepude.

Leverancens indhold

1 MANUEL PLUS saedepude
1 aftageligt standardbetraek
1 brugsanvisning

Produktbeskrivelse

MANUEL PLUS szdepude er opbygget af en base af 55 kg brandhaeemmende koldskum foran
og i siderne. Den har et trykaflastende felt af Panteraskum. Afslutningsvis er 20 mm
Panteraskum over hele siddefladen. Puden har en let skraning i forkant for at opna bedst mulig
understgttelse samt en udskaering i bunden for at opna en god pasform til kerestole med blgd

bund.

Skummet foran og i siderne giver stabilitet til siddestillingen og ekstra baering ved larbenet.
Skummet i forkanten giver, i samarbejde med Panteraskummet bagtil, baekkenet mulighed for

aflastning og hindrer samtidig bagudkipning.

Malene for puden er angivet pa maerkningen. Husk at sikre, at du har valgt den rette starrelse
pude til den stol, brugeren anvender puden i. Malene anvendes ogsa til at bestille ekstra

betraek til puden.

Pudens erkleerede formal er at give brugeren en stabil siddestilling og sikre en trykfordeling,

som forebygger trykskader pa kroppen.

Hvis du @nsker yderligere information om MANUEL PLUS sadepude kontakt venligst

fabrikanten:

SCHOU RASMUSSEN A/S, Lyngager 8, DK-2605 Brandby,
TIf. 44531727, e-mail: flemming@sr-v.dk
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Enhver alvorlig haendelse, der er indtruffet i forbindelse med puden, bar indberettes til:

Schou Rasmussen A/S og Leegemiddelstyrelsen

Brugsanvisning

e Maksimum brugerveegt: 110 kg.

e Fjern al emballage far brug.

e Anbring puden pa en stol eller karestol med maerkatet "BACK" og lynlas placeret bagud.
Den flade polstrede overflade skal vende opad og velcro bandet nedad.

e Betraekket er andbart og streekbart i flere retninger, hvilket sikrer brugerens komfort og
maksimerer skummets effektivitet.

e Undga at anvende yderligere lag eller polstring mellem person og pude, da dette kan
reducere pudens effektivitet.

e Det indvendige skum bgr inspiceres regelmaessigt. Hvis betraekket beskadiges, ma
produktet ikke anvendes far der er monteret et nyt betreek.

e Ved montering af betraekket skal det sikres, at alle skummets hjgrner er korrekt
monteret i betraekket. Det skal desuden sikres, at den flade polstrede overflade vender
op mod brugeren, og at meerkatet "BACK" og lynlasen er placeret bagud.

e Skummet taler ikke vand og vaesker.

e Skummet kan ikke vaskes.

e Skridsikring pa undersiden: Der er pasyet 2 stk. 5 cm bred Astrakan (Velcro).

e Kontrollér, at puden sidder fast pa bunden efter placering.

e Puden skal monteres som vist pa nedenstdende billede:
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Renggring og pleje

Betraekket er vaskbart og kan renggres med en oplgsning af neutralt vaskemiddel og varmt
vand pafert med engangsklud eller kogevaskes ved max. 90°C. Betraekket taler ogsa

renggring med sprit.
Vi anbefaler ikke at vaske betraekket i vaskemaskinen ofte.

Luk lynldsen pa betraekket far vask. Det anbefales at bruge et vaskenet for at skane
betraekket og andet det vaskes sammen med. Vaskes sammen med lignende farver. Brug
ikke blegemiddel, blgdggringsmiddel eller kemiske rensemidler. Betraekket skal lufttarre

efter vask.
OBS! Betraekket taler ikke tgrretumbler, skal lufttarres

Betraekket bestar af inkontinensstof pa overfladen, i siderne og bunden. Dette hindrer, at

vaesker kan traenge ind til skumpuden.
Brandsikkerhed er efter EU klasse B1.

Holdbarhed

Forventet levetid er 12-18 maneder ved daglig brug. Brugsvaerdien kan gges ved at
beskytte puden mod fugt og direkte sollys samt at stille seedepuden pa hgjkant, sa den kan
ventileres, nar den ikke benyttes. Nar skummet er dadt — dvs. ikke rejser sig helt igen efter
at have veeret presset sammen, nedsaettes pudens effekt og bgr skiftes snarest muligt.

Kontroller derfor jeevnligt puden — isaer efter 1 ars anvendelse.
Bortskaffelse

Brugeren skal sgrge for en aftale med kommunen om bortskaffelse eller tilbagelevering.

Tilkeb af betraek

Af hygiejniske arsager kan det vaere praktisk med ekstra betreek til puden.
Trelleborg: Andbart og streekbart betraek, som kan monteres ovenpé inkontinensbetraekket.

Betraekket er vaskbart kan renggres med en opl@sning af neutralt vaskemiddel og varmt
vand, pafart med engangsklud eller maskinvaskes ved 60°C med vaskemiddeloplasning.

Betraekket skal luftterre og taler ikke tgrretumbler.

Betraekkets underside og kanter bagtil og i hgjre/venstre side er monteret med sort PVC.
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PVC-materialet renggres bedst ved aftarring med fugtig klud pafert opvaskemiddel. Steerkt
tilsmudsede omrader rengeres med f.eks. Maxi 3 eller andet alkalisk rengaringsmiddel. Prav
altid farst pa et ikke synligt sted ved benyttelse af steerkt koncentrerede renggringsmidler.

Brug ingen oplgsningsmidler, renseservietter, blegemidler, voks eller lignende.

Ved montering af betreekket skal det sikres, at alle hjgrner er korrekt monteret, og den

formede overflade vender op mod brugeren.

Inkontinens betraek: Ved behov for hyppig vask kan supplerende betraek magen til

standardbetraekket pdA MANUEL PLUS sadepude tilkgbes.

Betraek kan tilkgbes hos Schou Rasmussen.

Tekniske data

Tekniske data omkring anvendte materialer kan rekvireres hos fabrikanten.
Garanti

MANUEL PLUS szedepude produceres og forhandles i henhold til geeldende europeeisk
lovgivning om medicinsk udstyr. Fabrikantens forpligtelser i tilfeelde af fejl og mangler

betinges af, at tredjemand ikke har foretaget indgreb i produktet.

Fabrikant
SCHOU RASMUSSEN A/S - Lyngager 8 - 2605 Brgndby - Danmark

Telefon: 44531727 / www.sr-s.dk / flemming@sr-v.dk
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