| OPUS 5

GUIDE TIL MONTERING
AF FODENDESKARM

BEMARK!

K

. Vigeropmarksom pa, at fodendeskarmen IKKE skal ses som et vaern mod udstigning, men som en beskyttelse,

til de patienter/borgere, der af den ene eller anden grund, er kropsligt urolige.

. Man maikke kogre med bendelen, ndr fodendeskaermen er monteret.

] STEP1 BEE

Legsengehestene nedi i Heagtfodendeskaermenskroge Drejnufodendeskarmen rundt,
sammenklappet stilling. ¢ omkringfodendenssengegavl, : sddenflugtermed madrassen
séledesatdenpegerbagudpd i ogskiltet”Denne side ud”
sengen. vender udad.

Laft sengehestene op.

Fodendeskarmen er
nu monteret korrekt.
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MAX BELASTNING!

Max belastning afhaenger af fodendeskarmens position.

A.FRITHAENGENDE B. MONTERET

AV : Max2kg . A Max2kg
<) : Max2kg i ¥V :Max40kg
i <> Max30kg

o H ¢
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